
 
 

La presente appendice deve essere utilizzata esclusivamente insieme ai seguenti manuali: 

• Manuale dell'utente Luminex® 200™ (89-00002-00-620 Rev. E) 

• Manuale dell'utente del sistema Luminex® 200™ (89-00002-00-463 Rev. D)  

• Manuale d'uso del software xPONENT® 4.2 per Luminex® 200™ (89-00002-00-456 Rev. C) 

• Manuale d'uso del software xPONENT® 3.1 Rev. 2 per Luminex® 100/200™ (89-00002-00-255 Rev. D) 

Si applicano i seguenti aggiornamenti: 
Avvertenza relativa all'azoturo di sodio 

 

 

Il xMAP® liquido guaina PLUS (40-50035) contiene, e altri reagenti di laboratorio possono 
contenere, azoturo di sodio come conservante. L'azoturo di sodio può reagire con tubature in 
piombo e rame formando azoturi metallici altamente esplosivi. Per il corretto smaltimento del 
xMAP liquido guaina PLUS sia usato sia non utilizzato e di altri reagenti di laboratorio 
contenenti questo conservante, fare riferimento alle linee guida e alle normative locali. 

Avvertenza relativa a ProClin®  
 

 

 

Il xMAP® liquido guaina (40-50000) e la soluzione in cui vengono conservate le microsfere  
contengono ProClin®, che può provocare reazioni allergiche. Utilizzare dispositivi di protezione  
individuale, inclusi guanti e occhiali protettivi. 

Codice aggiuntivo: 
Liquido guaina xMAP® PLUS, IVD: 40-50035 

 
 
 
 

 Per uso diagnostico in vitro. 
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